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         Łódź, dn. 09 kwietnia 2018 r.
Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę krzesełek transportowych kardiologicznych 
           składanych dla WSRM w Łodzi.
               Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania dotyczącego w/w postępowania.
Pytanie 1:
Czy pod pojęciem „certyfikat zgodności z wymaganymi normami” Zamawiający rozumie dokument potwierdzający zgodność z normami wystawiony przez producenta zgodnie              z obowiązującym prawem ?
Tak.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane krzesełko kardiologiczne posiadało szybkodementowalny system trakcyjny do zjazdu po schodach bez konieczności użycia narzędzi umożliwiający korzystanie z krzesła również bez systemu zjazdu ?
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane krzesło posiadało zwiększone dopuszczalne obciążenie do min 230 kg ?
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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